
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICI ÓN DE 
EQUIPOS PARA EQUIPOS PARA INFUSIÓN DE NUTRICIÓN ENT ERAL 
POR BOMBA 
 
 
EXPEDIENTE 2009-0-22 
 
 
1.-   CONFIGURACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.  
 
1.1 El presente pliego tiene por objeto la adquisición de EQUIPOS PARA INFUSIÓN 

DE NUTRICIÓN ENTERAL POR BOMBA  con destino al Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete, que se ajustarán en todos los casos a las 
especificaciones técnicas mínimas adjuntas al presente pliego, especificadas en 
el ANEXO I: 

          
Nº DE 
LOTE 

CÓDIGO NOMBRE  ARTÍCULO CANTIDAD 
ESTIMADA 
24 MESES 

1 027899 EQUIPO INFUSION NUTRICION ENTERAL POR 
BOMBA CON ADAPTADOR TRIPLE UNIVERSAL 2.000 

2 002103 EQUIPO INFUSION NUTRICION ENTERAL POR 
BOMBA 16.000 

 
Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas según los 
consumos del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, pudiendo 
aumentar o disminuir según las necesidades del mismo, sin posibilidad de 
modificar el precio unitario adjudicado.  

        
1.2 Cuando, por la naturaleza de la oferta técnica, se introduzcan variantes de la 

oferta principal que complementen o mejoren los bienes ofertados en ellas, 
siempre que ofrezca ventajas en su utilización debido a nuevas tecnologías, 
mayor número de prestaciones y otras características que puedan ser ventajosas 
para la Administración, además del correspondiente catálogo comercial y 
descripción técnica de la oferta se indicarán las circunstancias por las que se 
producen estas mejoras técnicas y sus efectos en el conjunto de la oferta.  

 
 
1.3 En los sobres 2 y 3 se indicará cualquier otra documentación complementaria que 

permita evaluar el apartado 13 del cuadro de características del Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 

 
1.4 Se deberán adjuntar fichas técnicas y de seguridad de todos los artículos 

ofertados . 
 
2.   EQUIPAMIENTO 
       

2.1 El adjudicatario pondrá a disposición del C.H.U.A. los equipos  necesarios para 
la utilización del material objeto del presente expediente, que se estiman en un nº 
mínimo de 100 bombas. 



 
2.2  Serán por cuenta del adjudicatario la asistencia técnica, la reparación de los 
equipos y los portes para el proceso de reparación. Al Servicio Técnico del Centro 
se deberá facilitar manual de funcionamiento/usuario con las características 
técnicas de los equipos a instalar. 
 
2.3 El adjudicatario especificará en su oferta el plan de mantenimiento preventivo 
que vaya a emplear durante la vigencia del contrato. Dicho plan será por cuenta 
del adjudicatario 
 
2.4 El adjudicatario se comprometerá a aportar durante el periodo de vigencia del 
expediente, aquellas innovaciones que supongan una mejora sensible y repercuta 
sobre una mayor calidad en los resultados a criterio del Hospital, sin coste alguno 
para el mismo y con la aprobación del Centro. 
 
2.5 el tiempo máximo de respuesta del servicio técnico del adjudicatario en caso 
de avería será de 24 horas. Para reparaciones superiores en tiempo se procederá, 
de forma inmediata, a la sustitución de las bombas, siendo los gastos a cargo del 
adjudicatario. 
 
2.6 Una vez resuelto el contrato, los trabajos de retirada se realizarán bajo la 
supervisión y directrices del C.H.U.A. 

 
3.  FORMACIÓN 
 

El adjudicatario deberá proporcionar un curso de formación para todo el personal 
usuario. 
El objetivo de esta formación es la correcta utilización de los equipos, garantizando 
la efectividad y la eficiencia, 

 
4. REQUISITOS GENERALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE  MATERIAL 

SANITARIO. 
 

3.1 Los productos sanitarios deberán cumplir la normativa vigente para la 
comercialización de productos sanitarios en España y marcado CE. Respecto al 
etiquetado, deberán cumplir el RD 414/96. 
 
 

5. Las empresas ofertantes deberán cumplimentar como ANEXO  una relación de   los 
hospitales en los que se utilicen los distintos productos que se presenten a esta 
convocatoria.  

 
 
6. Las empresas que se presenten a esta convocatoria, deberán presentar todos los 

documentos a incluir en los sobres (1,2,3 y 4) en castellano o acompañarlos con una 
traducción en castellano. 

 
7.   LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA  
 

El suministro se efectuará en el Almacén General ubicado en el Hospital Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, sito en la calle seminario nº 40, en el horario  



 
establecido por el C.H.U.A. en los plazos señalados en la programación, pudiendo 
variar en función de las necesidades del centro, tal y como se especifica en el punto 
16 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
El adjudicatario deberá garantizar el servicio con absoluta continuidad durante todo 
el tiempo de ejecución del contrato, incluidos los periodos vacacionales. En el caso 
de que sufrieran una rotura de stock en sus almacenes deberán comunicarlo al 
Complejo Hospitalario de Albacete e indicarnos el modo en que van a continuar 
seguir prestando el servicio. 
 
El plazo de entrega de los productos demandados será en los pedidos ordinarios de 
72 horas a contar desde el momento de recepción del pedido. Los pedidos 
calificados como urgentes serán suministrados en 24 horas siguientes a la recepción 
del pedido. 

 
 
8. La oferta Económica se expresará necesariamente en euros, especificando precio 

unitario por cada modelo y referencia. 
 
 
 
 
 

Albacete a 29 de junio de 2009 
 

 
 

SUPERVISOR DE RR.MM.                                           EL DIRECTOR GERENTE DEL C.H.U.A 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: D. Ricardo Jiménez Garrido                          Fdo. Dr. Jesús Martino Sánchez Martínez. 
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