
PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFUSION POR 

GRAVEDAD 
 
 
 

EXPEDIENTE Nº  2009-0-32                                     
 

 
1.-   CONFIGURACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS. 
 
1.1. El presente pliego tiene por objeto la adquisición de EQUIPOS DE 

INFUSION POR GRAVEDAD,  con destino al Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete, que se ajustarán en todos los casos a las 
especificaciones técnicas mínimas adjuntas al presente pliego, siendo su 
descripción la siguiente: 
(Anexo I) 

 
Nº 

Lote  
Código  Artículo Cantidad 

estimada 24 
meses 

1 002094 EQUIPO INFUSION ENDOVENOSA 
DOSIFICADOR CON BURETA O CAMARA 
CON MICROGOTEO 

10.000 

2 033869 EQUIPO INFUSION ENDOVENOSA 
NORMALIZADO GOTA-GOTA SIN PUNTO EN 
Y 

800.000 

3 033973 EQUIPO INFUSION ENDOVENOSA GOTA-
GOTA CON LLAVE DE TRES VIAS Y 
ALARGADERA 20 CM LONGITUD 

440.000 

 
 

 
1.2. Cuando, por la naturaleza de la oferta técnica, se introduzcan variantes de la 

oferta principal que complementen o mejoren los bienes ofertados en ellas, 
siempre que ofrezca ventajas en su utilización debido a nuevas tecnologías, 
mayor número de prestaciones y otras características que puedan ver 
ventajosas para la Administración, además del correspondiente catálogo 
comercial y descripción técnica de la oferta se indicaran las circunstancias por 
las que se producen estas mejoras o variantes técnicas y sus efectos en el 
conjunto de la oferta. 

 
2. REQUISITOS GENERALES PARA LA COMERCIALIZACION DE  

MATERIAL SANITARIO. 
 

2.1. Los productos sanitarios deberán cumplir la normativa vigente para la 
comercialización de productos sanitarios en España y marcado CE .Respecto 
del etiquetado, deberán cumplir el RD 414/96. 



2.2. Se deberán adjuntar fichas técnicas de todos los artículos ofertados. 
 

2.3. En los productos con caducidad, la fecha de vencimiento deberá ser de ¾ de 
la vida útil del producto. 

 
 
4.- Las Empresas que se presenten a esta convocatoria, deberán presentar todos 

los documentos a incluir en el Sobre 1 y sobre 2 y 3, en castellano o 
acompañarlos con una traducción en castellano. 

 
5.-       LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA  
 

 
El suministro se efectuará previo pedido de acuerdo con las necesidades de 
consumo, comprometiéndose el adjudicatario a servir cada uno de los pedidos 
tal y como se le demanden. 
 
Las entregas del suministro se efectuarán en el Almacén General ubicado en 
el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sito en la calle Seminario nº 
4, en el horario establecido por el C.H.U.A. y en los plazos señalados en la 
programación, que con carácter general será de 15 días, pudiendo variar en 
función de las necesidades del centro.  
 
El adjudicatario deberá garantizar el servicio con absoluta continuidad 
durante todo el tiempo de ejecución del contrato, incluidos los periodos 
vacacionales. En el caso de que sufrieran una rotura de stock en sus 
almacenes deberán comunicarlo al Complejo Hospitalario de Albacete e 
indicarnos el modo en que van a continuar seguir prestando el servicio. 
 
El adjudicatario deberá responder ante una urgencia en un plazo máximo de 
72 h. 
 

 
 

Albacete, a 1 de Septbre. de 2009 
 

 
 
 
EL SUPERVISOR DE RR.MM.                   EL DIRECTOR GERENTE DEL                                                             
                                                                        C.H.U.A. 
 
 
Fdo.: Ricardo Jiménez Garrido             Fdo. Jesú s Martino Sánchez Mtnez. 

 
 

ANEXO I 



 

Código   Nombre 
002094   EQUIPO INFUSION ENDOVENOSA DOSIFICADOR CON   

BURETA O CAMARA CON MICROGOTEO 

Descripción Técnica 

EQUIPO DE CLORURO DE POLIVINILO, COMPUESTO POR UN PUNZON 
PERFORADOR CON TOMA DE AIRE, CON FILTRO INCORPORADO, 
REGULADOR DE FLUJO O PINZA RODILLO PARA LLENADO DE 
CAMARA DOSIFICADORA, CAMARA O BURETA DOSIFICADORA DE 
PLASTICO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CALIBRADA EN DIVISIONES 
DE 1 ML, TOMA DE AIRE CON FILTRO Y PUNTO DE INYECCION EN LA 
PARTE SUPERIOR DE LA CAMARA, VALVULA FLOTANTE DE 
SEGURIDAD EN LA PARTE INFERIOR DE LA CAMARA QUE CIERRA EL 
PASO A CAMARA DE GOTEO, TUBO DE ENTRADA A LA CAMARA DE 
GOTEO QUE PERMITE EL PASO DE 60 GOTAS/ML TUBO 
PROLONGADOR CON REGULADOR DE FLUJO O PINZA RODILLO Y 
CONEXION A CANULA LUER O LUER-LOCK 200 CM DE LONGITUD 
APROXIMADAMENTE, VOLUMEN DE LA CAMARA 100-150 ML. ESTERIL. 
APLICACIONES: PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES QUE 
PRECISEN UN CONTROL DE VOLUMEN. 

Código   Nombre 
033869 EQUIPO INFUSION ENDOVENOSA NORMALIZADO GOTA-

GOTA SIN PUNTO EN Y 

Descripción Técnica 

EQUIPO DE CLORURO DE POLIVINILO, COMPUESTO POR PUNZON 
PERFORADOR CON TUBO DE ENTRADA EN LA CAMARA QUE PERMITE 
EL PASO DE 20 GOTAS/ML CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y 
FLEXIBLE, CON TOMA DE AIRE, FILTRO INCORPORADO, TUBO 
PROLONGADOR CON REGULADOR DE FLUJO O PINZA RODILLO EN EL 
EXTREMO DISTAL, CONEXION LUER-LOCK, 190 CM DE LONGITUD 
APROXIMADAMENTE. ESTERIL. APLICACIONES: PARA 
ADMINISTRACION DE FLUIDOS POR VIA INTRAVENOSA. 

 



 

Código   Nombre 
033973 EQUIPO INFUSION ENDOVENOSA GOTA-GOTA CON 

LLAVE DE TRES VIAS Y ALARGADERA 20CM LONGITUD 

Descripción Técnica 

EQUIPO DE CLORURO DE POLIVINILO, COMPUESTO POR PUNZON 
PERFORADOR CON TUBO DE ENTRADA EN LA CAMARA QUE PERMITE 
EL PASO DE 20 GOTAS/ML CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y 
FLEXIBLE, CON TOMA DE AIRE, CON FILTRO INCORPORADO, TUBO 
PROLONGADOR CON REGULADOR DE FLUJO O PINZA RODILLO EN EL 
EXTREMO DISTAL, 190 CM DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, LLEVA 
INCORPORADO LLAVE DE TRES VIAS Y POSTERIORMENTE UNA 
ALARGADERA DE POLIURETANO CONEXION LUER-LOCK. ESTERIL. 
APLICACIONES: PARA ADMINISTRACION DE FLUIDOS POR VIA 
INTRAVENOSA. 

 


