PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION
DE MATERIAL PARA ARTROPLASTIA EN CIRUGIA LUMBAR
POR VIA ANTERIOR.

EXPEDIENTE N° 2010-0-16
1.- CONFIGURACION DE LAS OFERTAS TECNICAS.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la adquisicion de material para artroplastia en
cirugia lumbar por via anterior con destino al Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete, que se ajustaran en todos los casos a las
especificaciones técnicas minimas adjuntas al presente pliego, siendo su
descripcion la siguiente (Anexo I):

N° Caodigo Articulo Cantidad
Lote Estimada p/24
meses
1 028199 ARTROPLASTIA LUMBAR 50

Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas seglin los
consumos del Complejo Hospitalario de Albacete, pudiendo aumentar o
disminuir segin las necesidades del mismo, sin posibilidad de modificar el
precio unitario adjudicado.

1.2. Cuando, por la naturaleza de la oferta técnica, se introduzcan variantes de la
oferta principal que complementen o mejoren los bienes ofertados en ellas,
siempre que ofrezca ventajas en su utilizacion debido a nuevas tecnologias,
mayor nimero de prestaciones y otras caracteristicas que puedan ver ventajosas
para la Administracion, ademdas del correspondiente catdlogo comercial y
descripcion técnica de la oferta se indicaran las circunstancias por las que se
producen estas mejoras o variantes técnicas y sus efectos en el conjunto de la
oferta.

1.3 En el sobre 3 se indicard cualquier otra documentacion complementaria que
permita evaluar el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del Pliego de
Clausulas Administrativas.

1.4 Se deberan adjuntar fichas técnicas y de seguridad de todos los articulos
ofertados.

2. REQUISITOS GENERALES PARA LA COMERCIALIZACION DE
MATERIAL SANITARIO.

2.1.Los productos sanitarios deberan cumplir la normativa vigente para la
comercializacion de productos sanitarios en Espafia y marcado CE .Respecto del
etiquetado, deberan cumplir el RD 1951/2009.



2.2. Todos los articulos ofertados deberan ajustarse a la normativa vigente en materia
de calidad, etiquetaje, envasado y concentracion y presentar los certificados CEE
y normas aplicables.

2.3. En los productos con caducidad, la fecha de vencimiento deberd ser de % de la vida util del
producto.

3.- Las empresas ofertantes deberdn cumplimentar como Anexo una relacion de los
hospitales en los que se utilizen los distintos productos que se presentan a esta
convocatoria.

4.- Las Empresas que se presenten a esta convocatoria, deberdn presentar todos los
documentos a incluir en los todos los sobres (1,3,4) en castellano o
acompanarlos con una traduccion en castellano.

4.- LUGARY PLAZOS DE ENTREGA
El suministro se efectuara en el Almacen General ubicado en el Hospital Nuestra
Senora del Perpetuo Socorro, sito en la calle seminario n° 4, en el horario
establecido por el C.H.U.A. en los plazos sefialados en la programacion,
pudiendo variar en funcion de las necesidades del centro.

Si alguno de los licitadores exigiera un importe minimo por pedido deberd
hacerlo constar expresamente en su oferta , esta circunstancia podra ser tenida en
cuenta por la Mesa de Contratacion o el por el Organo de Contratacion en el
momento de realizar la propuesta de adjudicacion o la adjudicacion
respectivamente.

El adjudicatario debera garantizar el servicio con absoluta continuidad durante
todo el tiempo de ejecucion del contrato, incluidos los periodos vacacionales. En
el caso de que sufrieran una rotura de stock en sus almacenes deberan
comunicarlo al Complejo Hospitalario de Albacete e indicarnos el modo en que
van a continuar seguir prestando el servicio.

El adjudicatario debera responder ante una urgencia en un plazo maximo de 72
horas.

5.- MATERIAL EN DEPOSITO. CONDICIONES GENERALES DE
EJECUCION DE SUMINISTRO.

El adjudicatario debera depositar el material adjudicado en la cantidad suficiente
para un desarrollo optimo de la actividad asistencial del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete, esta cantidad se determinara junto con el servicicio de
Neurocirugia.

El material depositado debera venir acompaiiado de su correspondiente albaran
valorado uno por cada articulo, figurando la referencia, cantidad, niimero de
lote, nimero de serie ,y fecha de caducidad.



Las cantidades depositadas deberan estar siempre actualizadas por el
adjudicatarios respecto a su caducidad.

El material necesario y especifico para el implante de la protesis sera
suministrado y mantenido en uso por el adjudicatario, sin que ello suponga un
gasto adicional al hospital.

Ante la comunicacion del material implantado, su reposicion no podra
demorarse mas de72 horas. Dicha reposicion ird acompainada del
correspondiente albardn valorado, donde figurard el nimero de pedido que
repone y que figura en la peticion, la referencia y las iniciales del paciente a
quien corresponde la reposicion asi como el nimero de serie y de lote y la fecha
de caducidad.

El plazo de entrega de los productos demandados sera en los pedidos ordinarios
de 72 horas a contar desde el momento de recepcion del pedido. Los pedidos
calificados como urgentes seran suministrados en 24 horas siguientes a la
recepcion del pedido.

Las facturas comprenderan el material implantado debiendo indicar en las
mismas el numero de pedido y los numeros de albaranes a los que corresponde.

A la finalizacion del contrato, los depositos no consumidos seran retirados por

el adjudicatario sin coste alguno para el Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete

No se precisan muestras.

7. .- Si durante la vigencia del contrato, se innovaran o mejoraran las caracteristicas
solicitadas en las fichas del producto, se podran incorporar en el mismo proceso
de contratacion siempre que conlleven un interés de uso o utilizacion, que sera
valorado por un Comité Técnico designado por el Complejo Hospitalario

Universitario de Albacete.

Albacete, a 19 de octubre de 2010

JEFE S° NEUROCIRUGIA EL DIRECTOR GERENTE DEL C.H.U.A.

Fdo.: Vicente Calatayud Pérez Fdo. Jesi s Martino Sanchez Mtnez.



ANEXO |

DESCRIPCION TECNICA

Caodigo 028199 Artroplastia lumbar por via anterior

Protesis discal lumbar con abordaje anterior de distintas medidas (grande,
mediano y pequefio) para permitir la movilidad de segmento deteriorado (flexo
extension y rotacion).



