
 
PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISIC IÓN 

DE  MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
TÉCNICAS DE  COAGULACIÓN 

 
 

EXPEDIENTE Nº 2010-0-18                                     
 

 
1.-   CONFIGURACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS. 
 
1.1. El presente pliego tiene por objeto la adquisición de todo el material  necesario 

(reactivos, calibradores, controles y fungibles específicos) para la realización de 
técnicas de coagulación en el Laboratorio de Hematología y Urgencias de 
Análisis Clínicos y la instalación del equipamiento necesario, con destino al 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que se ajustarán en todos los 
casos a las especificaciones técnicas mínimas adjuntas al presente pliego, siendo 
su descripción la siguiente (Anexo I): 

 
Agrupa

ción 
Lote 1 

Nº 
Lote 

Código Artículo Cantidad 
Estimada 48 

meses  
1 002827 TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)      480.000 

determinaciones 
1 

2 002830 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA 
PARCIAL ACTIVADA (TTPA) 

400.000 
determinaciones 

 
 
Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas según los 
consumos del Complejo Hospitalario de Albacete, pudiendo aumentar o 
disminuir según las necesidades del mismo, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 202 y 272 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico, sin 
posibilidad de modificar el precio unitario adjudicado. 
 

1.2. Cuando, por la naturaleza de la oferta técnica, se introduzcan variantes de la 
oferta principal que complementen o mejoren los bienes ofertados en ellas, 
siempre que ofrezca ventajas en su utilización debido a nuevas tecnologías, 
mayor número de prestaciones y otras características que puedan ver ventajosas 
para la Administración, además del correspondiente catálogo comercial y 
descripción técnica de la oferta se indicaran las circunstancias por las que se 
producen estas mejoras o variantes técnicas y sus efectos en el conjunto de la 
oferta. 

 
 
1.3 Las empresas ofertantes deberán cumplimentar como ANEXO una relación de 

los hospitales en los que se utilicen los distintos productos que se presente a esta 
convocatoria. 

 



 
 

1.4 Se suministrará todo el material necesario para la realización de controles 
internos y externos de calidad que soliciten los laboratorios. 

 
1.5 El adjudicatario se comprometerá a actualizar, durante la vigencia del contrato, la 

relación de reactivos ofertada e incluir aquellas innovaciones que supongan una 
mejora sensible y repercuta sobre una mayor calidad en los resultados, a criterio 
de los Servicios de Hematología y Análisis Clínicos. 

 
1.6 Los licitadores incluirán en su oferta técnica relación detallada, además de los 

reactivos precisos para realizar las determinaciones anteriores, todo el material 
necesario para el funcionamiento de los aparatos en que se realicen las 
determinaciones, incluyendo controles, calibradotes, diluyentes, etc, y cualquier 
tipo de fungible preciso. 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL REACTIVO Y FUNGIBLES 
 

2.1. Se especificará todo  el material necesario para la realización de técnicas 
coagulación que, a juicio de la empresa licitadora, sea preciso para obtener un 
resultado óptimo. 
Se describirán las características técnicas de los productos ofertados que incluirán 
los fungibles necesarios para el desarrollo de las técnicas (reactivos, kit de 
visualización de alta sensibilidad que sea versátil, adaptable, seguro, de aplicación 
directa, y que disponga de aprobación CE para uso diagnóstico “in vitro”). 
 
2.2. La oferta económica se realizará sobre una única referencia de productos 
(reactivo principal), el cual se expresará en la unidad de medida de venta y su 
conversión en nº de determinaciones. Se deberá desglosar el tanto por ciento de 
mantenimiento y  el de la cesión de equipos o arrendamiento. 

 
3. EQUIPAMIENTO 
 
    3.1 La empresa adjudicataria, para la realización de pruebas de coagulación previstas, 
pondrá a disposición del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete los Sistemas 
Automáticos necesarios para la actividad de los Servicios de las siguientes 
características: 

- 2 analizadores para el Laboratorio de Hematología.  
- 2 analizadores para el Laboratorio de Urgencias. 

 
  Estos autoanalizadores tendrán las siguientes características mínimas para ambos 
laboratorios: 

- Conexión on line con el sistema informático del laboratorio. 
- Sistema totalmente automático. 
- Presentación y carga de muestras con carga continua. 
- Identificación de muestras por código de barras. 
 



 
- Reactivos refrigerados en el analizador. 
- Tubos sin descapsular. 
- Programa de control de calidad. 
- Realización del Fibrinógeno derivado. 
- Lectura de medición fotométrica. 
- QC con posibilidad de exportar datos en formato electrónico (.txt, sls..) 

 
Además para el Laboratorio de Hematología deberán de disponer: 

- Velocidad mayor de 150 determinaciones por hora (Aparatos de Laboratorio de 
Hematología). 

- Posibilidad de realizar Factores de Coagulación (Aparato de Laboratorio 
Hematología). 

- Conexión bidireccional con programas de TAOCAM. 
 

    3.2 El adjudicatario deberá proporcionar un curso de formación para todo el personal 
usuario, así mismo, serán por cuenta del adjudicatario la asistencia técnica y la 
reparación de los equipos: Al Servicio Técnico del Centro se deberá facilitar manual de 
funcionamiento/usuario con las características técnicas de los equipos a instalar. 
 
   3.3 El adjudicatario especificará en su oferta (Sobre nº 2) el plan de mantenimiento 
preventivo que vaya a emplear durante la vigencia del contrato. Dicho plan será por 
cuenta del adjudicatario. 
 
    3.4 El adjudicatario se comprometerá a aportar durante el período de vigencia del 
expediente, aquellas innovaciones que supongan una mejora sensible y repercuta sobre 
una mayor calidad en los resultados a criterio del C.H.U.A., sin coste alguno para el 
mismo.  
 
     3.5 El tiempo máximo de respuesta del servicio técnico del adjudicatario en caso de 
avería será de 24 horas. Para reparaciones superiores en tiempo se procederá, de forma 
inmediata, a la sustitución del aparato de idénticas características, siendo los gastos a 
cargo del adjudicatario. 
 
     3.6 Una vez resuelto el contrato, los trabajos de retirada se realizarán bajo la 
supervisión  y directrices de la Supervisora de Laboratorios. 
    
4. ENVASADO Y ETIQUETADO 
 
 La referencia del producto incluida en la oferta ha de coincidir obligatoriamente con la 
reflejada en el envase. 
 
En el envase exterior del producto, se indicará de forma visible su contenido, así como 
el tipo de conservación. 
 
En el envase figurará la capacidad del producto y el número previsto de 
determinaciones a realizar con él. 
 



 
Se respetará el mismo lote para cada reactivo durante el máximo periodo de tiempo que 
permita su caducidad. 
 
La vida útil del reactivo entregado no podrá ser inferior a las ¾ parte de la vida útil total 
(caducidad) que tenga establecida de diseño. 
 
En el caso de que durante la vigencia del contrato surjan cambios en la presentación de 
los productos, deberán ser comunicados por escrito al Servicio de Suministros con 
suficiente antelación para aprobación por el servicio de Hematología. Esto permitirá 
hacer la conversión de las referencias en el sistema informático y evitar errores en las 
peticiones. 
 
 

 
5.- Las Empresas que se presenten a esta convocatoria, deberán presentar todos los 

documentos a incluir en los todos los sobres (1,2,3,4) en castellano o acompañarlos 
con una traducción en castellano.  

 
 

 
 

Albacete, a 25 de Mayo de 2010 
 
 
 

JEFE Sº ANALISIS CLÍNICOS                                      EL DIRECTOR GERENTE DEL C.H.U.A. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Laura Navarro Casado                               Fdo. Jesús Martino Sánchez Mtnez. 
 
 

JEFE Sº HEMATOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Carlos Gómez 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
 
 

Los reactivos deberán ser identificables mediante código de barras. La técnica de 
determinación: fotometría ó turbidometría.  
 
Código 002827 TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) 
 
REACTIVO NECESARIO PARA DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE COAGULACION SANGUINEA. APLICACIONES: PRUEBAS DE COAGULACION EN 
HEMATOLOGIA.       
 
Código 002830 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTI VADA (TTPA) 
 
REACTIVO NECESARIO PARA DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE COAGULACION SANGUINEA. APLICACIONES: PRUEBAS DE COAGULACION EN 
HEMATOLOGIA.         
 


