
 
PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISIC IÓN 

DE EQUIPOS DE AFÉRESIS 
 
 
 

EXPEDIENTE Nº  2010-0-5                                     
 
 
 

1.-   CONFIGURACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS. 
 
1.1. El presente pliego tiene por objeto la adquisición de EQUIPOS DE AFÉRESIS,                                 

con destino al Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que se ajustarán 
en todos los casos a las especificaciones técnicas mínimas adjuntas al presente 
pliego, siendo su descripción la siguiente: 
Anexo I 

 
Agrupa
ción de 

lotes 

Nº 
Lote  

Código  Artículo Cantidad  
estimada 

p/24 
meses 

1 1 036260 Equipo aféresis sistema cerrado 
para extracción de plaquetas 

800 

1 2 036240 Equipo aféresis sistema cerrado 
para extracción de plasma 

1.400 

 
 
Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas según los 
consumos del Complejo Hospitalario de Albacete, pudiendo aumentar o 
disminuir según las necesidades del mismo, de acuerdo con lo establecido en los 
articulos 202 y 272 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico. 
 
 

1.2. Cuando, por la naturaleza de la oferta técnica, se introduzcan variantes de la 
oferta principal que complementen o mejoren los bienes ofertados en ellas, 
siempre que ofrezca ventajas en su utilización debido a nuevas tecnologías, 
mayor número de prestaciones y otras características que puedan ver ventajosas 
para la Administración, además del correspondiente catálogo comercial y 
descripción técnica de la oferta se indicaran las circunstancias por las que se 
producen estas mejoras o variantes técnicas y sus efectos en el conjunto de la 
oferta. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.3. El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a: 
 

• Ceder temporalmente los equipos necesarios 
• Mantener íntegramente los equipos, corriendo de su cuenta cualquier tipo 

de gasto en este sentido. 
• Dar respuesta en términos de reparación en el tiempo máximo de 

venticuatro horas en caso de avería de los equipos, software y hardware. 
Si por cualquier motivo no se solucionara el problema en ese plazo, 
deberá sustituirse el equipo en cuestión por otro de similaraes 
características. 

• Asumir el coste de instalación de los equipos. 
• Asumir el coste de la formación del personal, para el correcto 

funcionamiento de los equipos, así como su mejor aprovechamiento. 
• Asesoramiento de nuevos procesos terapéuticos. 
 

 
 
 

1.4 El Complejo Hospitalario Universitario de Albacete(Servicio de Banco de 
Sangre), actualmente dispone de cuatro máquinas de aféresis en precario (dos 
para aféresis hospitalaria y dos para aféresis extrahospitalaria (zonas rurales)), 
marca HAEMONETICS modelo MCS+. El adjudicatario deberá poner a 
disposición del Centro catro de cómo mínimo las prestaciones de la actual, a 
cargo de la adquisición de los equipos, corriendo el mantenimiento y la 
formación necesaria para el manejo de la máquina a cargo del adjudicatario.                   

 
 
 
 

1.5 Las empresas ofertantes además del catálogo comercial de los bienes ofertados 
vendrán obligadas a reflejar en hoja aparte las caracteristicas más sobresalientes 
para cada importe de su oferta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

2.-    CONTROL DE CALIDAD. 
            De acuerdo con el artículo 271 del Ley 30/2007 de Contratos del sector público, 

la Administración contratante tiene la factultad de inspeccionar y de ser 
informada del proceso de fabricación del producto que haya de ser entregado 
como consecuencia de la contratción, y podrá ordenar o realizar por sí misma 
análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se utilizan, estableciendo 
sistemas de control de calidad y dictar las disposiciones que considere oportunas 
para el estricto cumplimiento de lo acordado.  

 
 
 

 
 

Albacete, a 25 de Mayo de 2010 
 
 
 

                    Vº Bº 
JEFE SECCIÓN BANCO DE SANGRE                    EL DIRECTOR GERENTE DEL C.H.U.A. 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Antonio Rubio Vitaller                                 Fdo.: Jesús Martino Sánchez Mtnez. 
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