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PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION
DE HEMOCULTIVOS PEDIATRICOS

EXPEDIENTE N° 2011-0-40

1.- CONFIGURACION DE LAS OFERTAS TECNICAS.

1.1.El presente pliego tiene por objeto la adquisicion de HEMOCULTIVOS
PEDIATRICOS con destino al Compiejo Hospitalario Universitario de Albacete,
que se ajustardan en todos los casos a las especificaciones técnicas minimas
adjuntas al presente pliego, siendo su descripcion la siguiente:

N° | Codigo Articulo Cantidad
Lote Estimada/
36 meses
1 002921 (MEDIO DE CULTIVO AEROBIO PARA 7500
HEMOCULTIVO PEDIATRI CO ’
2 002922 (MEDIO DE CULTIVO ANAEROBIO PARA 7,500
HEMOCULTIVO PEDIATRICO )

Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas segun los
consumos del Complejo Hospitalario de Albacete, pudiendo aumentar o
disminuir seglin las necesidades del mismo, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 202 y 272 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico, sin
posibilidad de modificar el precio unitario adjudicado.

1.2 El adjudicatario estara obligado durante la vigencia del contrato a:

- Suministrar los reactivos, calibradores, controles, fungible especifico etc.,
necesario para la realizacion de las determinaciones especificadas, por precio
unitario, sin definir su total al tiempo del perfeccionamiento del contrato por
estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Administracién
adjudicataria.

- Ceder temporalmente los equipos necesarios. :

- Maniener iniegramente ios equipos corriendo de su cuenia cuaiquier tipo de
gasto en este sentido.

- Dar respuesta en términos de reparacion en el tiempo méximo de ocho horas en
caso de averia de los equipos, software y hardware. Si por cualquier motivo no
se solucionara el problema en ese plazo, debera sustituirse el equipo en cuestion
por otro de similares caracteristicas.

- Asumir el coste de instalacién de los equipos.
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- Asumir el coste de la formacion del personal, para el correcto funcionamiento
de los equipos, asi como su mejor aprovechamiento.
- Concesién ON-LINE

CARACTERISTICAS TECNICAS:

1. La tecnologia se basard en la medicién de cambios de presion en la parte
superior de los frascos que tendran 40 ml de medio cultivo.

2. El crecimiento de los microorganismos en el frasco dar4 lugar al consumo de
oxigeno o a la produccidn de gases.

3. Cada frasco, junto con su conector desechable que lo una a un sensor del
armario incubador lector, formard un conjunto cerrado que monitorizara, de
forma continua, el consumo y la produccion de gases.

4. El sistema representard graficamente la evolucién de cada frasco, incluyendo
la comprobacion de la temperatura y de la presién, su extraccién del
incubador, anticipacién de la positividad y grupo de pertenencia del
microorganismo y curvas de crecimiento ascendentes o descendentes segiin
la presion de los frascos sean positivas (produccién de gas) o negativas
(consumo de gas).

5. Distribucion modular del incubador lector que permita organizar el trabajo

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ LIRS, P I P = PR
fi del frasco y modalidad del enfermo.

La oferta debera incluir todo el material fungible necesario (v.g.: medios de cultivo) la
realizacién del proceso que se indica, asi como la cesion de los equipos necesarios para
las determinaciones estimadas para cada uno de ellos, especificando el nimero de
equipos.

El mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos (armarios incubadores,
lectores, equipos de informatica y sus correspondientes programas de procesamiento de
datos, lectura y archivo) serd por cuenta del adjudicatario, asi como la reposicion de los
distintos fungibles con piezas originales del fabricante de equipos.

El adjudicatario quedara obligado a incorporar las nuevas tecnologias que en relacién a
estas técnicas puedan surgir en este periodo.

El adjudicatario quedara obligado a concesién ON-LINE con el sistema de gestion del
laboratorio de Microbiologia.
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2. REQUISITOS GENERALES PARA LA COMERCIALIZACION DE
MATERIAL SANITARIO.

2.1.Los productos sanitarios deberan cumplir la normativa vigente para la
comercializacion de productos sanitarios en Espafia y marcado CE R.D.
1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE
nim.268, de 6 de noviembre). 5

2.2. Se indicard en forma visible su contenido asi como las especificaciones técnicas
de posicién, conservacion apilado y manipulacién en almacén. Etiquetado en
castellano.

2.3. En los productos con caducidad, la fecha de vencimiento deberd ser de % de la
vida util del producto.

3.- DEL SUMINISTRO, PERIODICIDAD, LUGAR DE ENTREGA Y
SEGUIMIENTO.

3.1. Todos los reactivos se suministraran con la periodicidad que por la Direccién de
los Centros de Diagnésticos determine, segin la fluctuacion de su consumo y
libre de toda carga y gravamen. Los pedidos se tramitaran por fax. El transporte
deberd hacerse con plena garantia de seguridad y refrigeracion.

3.2. Las entregas parciales del suminisiro se efectuaran en el aimacén General ubicado
en el Hospital Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, en los plazos sefialados en la
programacién, pudiendo variar en funcién de las necesidades del centro. El
adjudicatario deberd responder ante una urgencia en un plazo maximo de 48
horas.

En la recepcién de los bienes suministrados se comprobara que el suministro se
realiz6 en los términos previstos en éste Pliego de Clausulas Administrativas.

4.-  Encel sobre 2 se indicara otra documentacién complementaria que permita evaluar
el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del Pliego de Clausulas
Administrativas.
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5.- Las empresas que se presenten a esta convocatoria, deberan presentar todos los
documentos a incluir en los sobres 1, 2, 3 y 4, en castellano o acompafiarlos con
una traduccion en castellano.

Albacete, a 9 de Junio de 2011

JEFE S° LABORATORIO DE MICR OLOGIA
%

Fdo.: M? Dolores Crespo Sanchez.

Aprobado por el

EL DIRECTOR GERENTE DEL C.H.U.A

P

Fdo. Jests Martino Sanchez Mtnez

Albacete, a 9 de Junio de 2011




